
Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af A-PRF + ™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 10 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

1. Tag blodopsamlingsrør A-PRF+™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

A-PRF +   Røret 10ml    Brugervejledning

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af i-PRF™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 10 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

i-PRF    Røret 10ml    Brugervejledning

1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af i-PRF+™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 13 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

i-PRF +   Røret 13ml    Brugervejledning

1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF+™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea A-PRF+.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire A-PRF+, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector A-PRF+™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

A-PRF +   Tubul 10ml    Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea i-PRF.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire i-PRF, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector i-PRF™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

i-PRF    Tubul 10ml    Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea i-PRF+.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 13 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire i-PRF+, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector i-PRF+™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

i-PRF+    Tubul 13ml    Instrucțiuni

Este dispositivo es para un solo uso, y no debe ser reutilizado.
Este tubo recolector de sangre es para la preparación de A-PRF+
El tubo es estéril, al vacío, y no lleva aditivos ni anticoagulantes
Es un envase individual

Procedimiento:

• Extraiga el tubo de su envase
• Asegurese que que el envase está totalmente íntegro. Si el envase se ha abierto o dañado, tírelo y coja un producto
  intacto en perfecto estdo.
• Conecte el tubo al soporte
• El tubo se para automáticamente una vez se llena (tubos al vacío). Capacidad: 10ml
• Desconecte el tubo y proceda con el siguiente. Cuando tenga el número de tubos deseado, colóquelos en la centrifugadora
• Los tubos están listos para la centrifugación. Para fijar las rpm y el tiempo de centrifugado, póngase en contacto con nosotros
• Nosotros le daremos los parámetros que se adapten a su centrifugadora
NOTA:  Cuando se haya completado el procedimiento A-PRF, coloque los tubos en los contenedores de deshecho apropiados.

Precauciones:
• El funcionamiento correcto de este dispositivo está asegurado, siempre y cuando siga las instrucciones
• No realice acción alguna que pueda afectar al dispositivo;
• Compruebe la integridad de cada envase antes de utilizarlo, si el envase está dañado no lo utilice
• Pida asistencia médica en caso de provocarse un accidente al introducir la aguja
• La reutilización del product o está totalmente prohibida; ello puede generar  infecciones peligrosas e incluso la muerte
• En caso de pacientes con hemofilia, epilepsia, etc, se precisa atención especial durante la extracción de sangre

1. Coja los tubos recolectores A-PRF+™. 3. Coloque los tubos en la centrifugadora2. Realice la extracción, 
rellene el número de tubos 
necesarios

Número de Lote

Fecha de caducidad: El producto se 
puede utilizar hasta el final del mes 
de caducidad

Producto para un solo uso,
no reutilizarFecha de fabricaciòn

No tóxico, no pirogénico

Esterilización mediante rayos GammaSTERILE R

2LOT

ESPAÑOL

A-PRF +  Tubo 10ml    Instrucciones

Este dispositivo es para un solo uso, y no debe ser reutilizado.
Este tubo recolector de sangre es para la preparación de i-PRF.
El tubo es estéril, al vacío, y no lleva aditivos ni anticoagulantes
Es un envase individual

Procedimiento:

• Extraiga el tubo de su envase
• Asegurese que que el envase está totalmente íntegro. Si el envase se ha abierto o dañado, tírelo y coja un producto
  intacto en perfecto estdo.
• Conecte el tubo al soporte
• El tubo se para automáticamente una vez se llena (tubos al vacío). Capacidad: 10ml
• Desconecte el tubo y proceda con el siguiente. Cuando tenga el número de tubos deseado, colóquelos en la centrifugadora
• Los tubos están listos para la centrifugación. Para fijar las rpm y el tiempo de centrifugado, póngase en contacto con nosotros
• Nosotros le daremos los parámetros que se adapten a su centrifugadora
NOTA:  Cuando se haya completado el procedimiento i-PRF, coloque los tubos en los contenedores de deshecho apropiados.

Precauciones:
• El funcionamiento correcto de este dispositivo está asegurado, siempre y cuando siga las instrucciones
• No realice acción alguna que pueda afectar al dispositivo;
• Compruebe la integridad de cada envase antes de utilizarlo, si el envase está dañado no lo utilice
• Pida asistencia médica en caso de provocarse un accidente al introducir la aguja
• La reutilización del product o está totalmente prohibida; ello puede generar  infecciones peligrosas e incluso la muerte
• En caso de pacientes con hemofilia, epilepsia, etc, se precisa atención especial durante la extracción de sangre

1. Coja los tubos recolectores i-PRF™. 3. Coloque los tubos en la centrifugadora2. Realice la extracción, 
rellene el número de tubos 
necesarios

Número de Lote

Fecha de caducidad: El producto se 
puede utilizar hasta el final del mes 
de caducidad

Producto para un solo uso,
no reutilizarFecha de fabricaciòn

No tóxico, no pirogénico

Esterilización mediante rayos GammaSTERILE R

2LOT

ESPAÑOL

i-PRF   Tubo 10ml    Instrucciones

Este dispositivo es para un solo uso, y no debe ser reutilizado.
Este tubo recolector de sangre es para la preparación de i-PRF+™.
El tubo es estéril, al vacío, y no lleva aditivos ni anticoagulantes
Es un envase individual

Procedimiento:

• Extraiga el tubo de su envase
• Asegurese que que el envase está totalmente íntegro. Si el envase se ha abierto o dañado, tírelo y coja un producto
  intacto en perfecto estdo.
• Conecte el tubo al soporte
• El tubo se para automáticamente una vez se llena (tubos al vacío). Capacidad: 13 ml
• Desconecte el tubo y proceda con el siguiente. Cuando tenga el número de tubos deseado, colóquelos en la centrifugadora
• Los tubos están listos para la centrifugación. Para fijar las rpm y el tiempo de centrifugado, póngase en contacto con nosotros
• Nosotros le daremos los parámetros que se adapten a su centrifugadora
NOTA:  Cuando se haya completado el procedimiento i-PRF+, coloque los tubos en los contenedores de deshecho apropiados.

Precauciones:
• El funcionamiento correcto de este dispositivo está asegurado, siempre y cuando siga las instrucciones
• No realice acción alguna que pueda afectar al dispositivo;
• Compruebe la integridad de cada envase antes de utilizarlo, si el envase está dañado no lo utilice
• Pida asistencia médica en caso de provocarse un accidente al introducir la aguja
• La reutilización del product o está totalmente prohibida; ello puede generar  infecciones peligrosas e incluso la muerte
• En caso de pacientes con hemofilia, epilepsia, etc, se precisa atención especial durante la extracción de sangre

1. Coja los tubos recolectores i-PRF+™. 3. Coloque los tubos en la centrifugadora2. Realice la extracción, 
rellene el número de tubos 
necesarios

Número de Lote

Fecha de caducidad: El producto se 
puede utilizar hasta el final del mes 
de caducidad

Producto para un solo uso,
no reutilizarFecha de fabricaciòn

No tóxico, no pirogénico

Esterilización mediante rayos GammaSTERILE R

2LOT

ESPAÑOL

i-PRF +   Tubo 13ml    Instrucciones

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.
Provetta per prelievo di sangue per il preparato A-PRF+™. 
La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.
In confezione singola.

Procedura:

• Estrarre la provetta dalla confezione.
• Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare 
  un prodotto integro.
• Inserire la provetta nel portaprovette. 
• La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 10 ml.
• Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga. 
• Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci.
   Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.
Nota bene: Una volta completata la procedura A-PRF +, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.

Precauzioni:
• Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
• Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
• Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
• In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
• Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
• Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofiliaci, epilettici o con altre patologie.

1.Prelevare le provette per prelievo di 
sangue A-PRF+™.

3. Inserire le provette nella centrifuga2. Effettuare il prelievo di 
sangue, riempiendo il numero 
richiesto di provette.

Numero di lotto

Data di scadenza: È possibile usare 
il prodotto fino alla fine del mese di 
scadenzad

Prodotto monouso 
Non riutilizzareData di fabbricazione

Non tossico - Apirogeno

Sterilizzazione a Raggi GammaSTERILE R

2LOT

ITALIANO

A-PRF +  Provetta 10ml    Istruzione

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.
Provetta per prelievo di sangue per il preparato i-PRF™. 
La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.
In confezione singola.

Procedura:

• Estrarre la provetta dalla confezione.
• Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare 
  un prodotto integro.
• Inserire la provetta nel portaprovette. 
• La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 10 ml.
• Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga. 
• Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci.
   Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.
Nota bene: Una volta completata la procedura i-PRF, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.

Precauzioni:
• Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
• Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
• Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
• In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
• Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
• Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofiliaci, epilettici o con altre patologie.

1. Prelevare le provette per prelievo 
  di sangue i-PRF™.

3. Inserire le provette nella centrifuga2. Effettuare il prelievo di 
sangue, riempiendo il numero 
richiesto di provette.

Numero di lotto

Data di scadenza: È possibile usare 
il prodotto fino alla fine del mese di 
scadenzad

Prodotto monouso 
Non riutilizzareData di fabbricazione

Non tossico - Apirogeno

Sterilizzazione a Raggi GammaSTERILE R

2LOT

ITALIANO

i-PRF   Provetta 10ml    Istruzione

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.
Provetta per prelievo di sangue per il preparato i-PRF+™. 
La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.
In confezione singola.

Procedura:

• Estrarre la provetta dalla confezione.
• Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare 
  un prodotto integro.
• Inserire la provetta nel portaprovette. 
• La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 13 ml.
• Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga. 
• Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci.
   Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.
Nota bene: Una volta completata la procedura i-PRF+, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.

Precauzioni:
• Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
• Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
• Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
• In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
• Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
• Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofiliaci, epilettici o con altre patologie.

1. Prelevare le provette per prelievo 
  di sangue i-PRF+™.

3. Inserire le provette nella centrifuga2. Effettuare il prelievo di 
sangue, riempiendo il numero 
richiesto di provette.

Numero di lotto

Data di scadenza: È possibile usare 
il prodotto fino alla fine del mese di 
scadenzad

Prodotto monouso 
Non riutilizzareData di fabbricazione

Non tossico - Apirogeno

Sterilizzazione a Raggi GammaSTERILE R

2LOT

ITALIANO

i-PRF+   Provetta 13ml    Istruzione

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação A-PRF+™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.

Procedimento:
• Retire o  tubo da embalagem.
• Certifique-se se a  embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use, 
  use apenas um produto intacto e inviolado.
• Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
• O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 10 ml.
• Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
• Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.
   Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.
NB: Quando o procedimento A-PRF + estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes 
      previstos para este efeito.
 

Precauções:
• O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
• Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
• Verifique a integridade da embalagem  antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
• Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
• A reutilização do produto é estritamente proibida;  pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
• No caso de pacientes com hemofilia, epilépticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.

1. Retire os tubos de colheita de 
sangue A-PRF+™

3. Coloque os tubos na centrífuga2. Faça a colheita, e use o 
número de tubos que 
considere necessário.

Número de lote

Prazo de validade: O produto pode 
ser usado até o final do mês

Produto de uso único 
Não devem ser reutilizadosData de fabricação

Não tóxico - Não pirotécnicas

Esterilização GammaSTERILE R

2LOT

PORTUGUÊS

A-PRF +  Tubo 10ml    Instruções

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação i-PRF™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.

Procedimento:
• Retire o  tubo da embalagem.
• Certifique-se se a  embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use, 
  use apenas um produto intacto e inviolado.
• Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
• O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 10 ml.
• Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
• Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.
   Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.
NB: Quando o procedimento i-PRF estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes 
      previstos para este efeito.
 

Precauções:
• O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
• Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
• Verifique a integridade da embalagem  antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
• Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
• A reutilização do produto é estritamente proibida;  pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
• No caso de pacientes com hemofilia, epilépticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.

1. Retire os tubos de colheita de 
sangue i-PRF™

3. Coloque os tubos na centrífuga2. Faça a colheita, e use o 
número de tubos que 
considere necessário.

Número de lote

Prazo de validade: O produto pode 
ser usado até o final do mês

Produto de uso único 
Não devem ser reutilizadosData de fabricação

Não tóxico - Não pirotécnicas

Esterilização GammaSTERILE R

2LOT

PORTUGUÊS

i-PRF   Tubo 10ml    Instruções

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação i-PRF+™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.

Procedimento:
• Retire o  tubo da embalagem.
• Certifique-se se a  embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use, 
  use apenas um produto intacto e inviolado.
• Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
• O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 13 ml.
• Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
• Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.
   Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.
NB: Quando o procedimento i-PRF+ estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes 
      previstos para este efeito.
 

Precauções:
• O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
• Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
• Verifique a integridade da embalagem  antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
• Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
• A reutilização do produto é estritamente proibida;  pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
• No caso de pacientes com hemofilia, epilépticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.

1. Retire os tubos de colheita de 
sangue i-PRF+™

3. Coloque os tubos na centrífuga2. Faça a colheita, e use o 
número de tubos que 
considere necessário.

Número de lote

Prazo de validade: O produto pode 
ser usado até o final do mês

Produto de uso único 
Não devem ser reutilizadosData de fabricação

Não tóxico - Não pirotécnicas

Esterilização GammaSTERILE R

2LOT

PORTUGUÊS

i-PRF+   Tubo 13ml    Instruções

Vakueta je za jednokratnu uporabu. Ne može se ponovno upotrijebiti.
Ova vakueta je namijenjena za pripremu A-PRF+™ materijala.
Vakueta je sterilna, ispunjena čistim vakuumom, bez aditiva ili 
antikoagulantnih sredstava. 
Po jedna vakueta u pakiranju.

Postupak :
Izvadite vakuetu iz pakiranja.
• Provjerite integritet pakiranja. Ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno, bacite ga i uzmite novo.
• Potisnite vakuetu u držač sustava za vađenje krvi.
• Pritok krvi se sam zaustavi kada je vakueta puna. Zapremina: 10 ml.
•  Izvucite vakuetu iz držača i nastavite s postupkom. Postavite vakuete u centrifugu kada ste izvadili potrebnu količinu krvi.
• Vakuete su spremne za centrifugiranje. Za podešavanje broja okretaja i trajanje centrifugiranja molimo vas da nas kontaktirate.
NAPOMENA: Nakon završetka postupka s A-PRF+, molimo vas da iskorištene vakuete odmah odložite u kontejnere namijenjene za to.

 
Mjere opreza :
• Pravilan rad ovog uređaja osiguran je jedino ako slijedite priložene upute.
• Provjerite integritet svakog pakiranja prije uporabe. Ako je paket oštećen, bacite ga.
• U slučaju kontakta s krvlju ili uboda iglom, potražite pomoć liječnika.
• Strogo je zabranjeno ponovno korištenje vakuete; to bi moglo dovesti do infekcija opasnih za zdravlje ili čak do smrti.
• U slučaju rada s pacijentima koji imaju hemofiliju, epilepsiju i slične bolesti, potrebna je posebna pozornost prilikom uzimanja krvi.

1. Uzmite vakuete za A-PRF+™. 3. Vakuete moraju biti postavljene 
simetrično u centrifugu.

2. Izvadite krv, napunite 
potreban broj vakueta.

Lot broj

Vrijedi do: Proizvod se može koristiti 
do kraja mjeseca

Proizvod je za jednokratnu uporabu. 
Ne smije se koristiti više puta.Datum proizvodnje

Proizvod nije toksičan – Proizvod nije 

Gama sterilizacijaSTERILE R

2LOT

HRVATSKI

A-PRF +  Vakuete 10ml    Instrukcije

This device is a single use product. It should not be re-used.
This blood collection tube is use for A-PRF+™ preparation. 
The tube is sterile, plain vacuum, without additives or anti-coagulants.
In a single package.

Procedure:

•Take of  the tube from its packaging.
• Make sure of the integrity of the package. If the package is opened or damaged, please throw it and take an intact product.
•Plug the tube on the holder. 
• The tube is filled and stops automatically when is full (vacuum tubes). Capacity: 10 ml.
•Unplug the tubes and go to next. When the desired number of tubes is reached, place them in the centrifuge. 
•Tubes are to ready for centrifugation. To set RPM and time of centrifugation, please contact us.
   We will give you the settings adapted to your centrifuge.
NB: When the procedure A-PRF + is completed, please immediately put the used tubes in the containers provided for this purpose.

Precautions:
•The proper functioning of this device is assured only if the instructions are followed.
•Don't do any action that may affect the device;
•Check the integrity of the individual before using package, if the package is damaged, do not use.
•In case of exposure during an injury or needle stick, seek medical advice.
•The re-use of the product is strictly prohibited; it can lead to dangerous infections to health, or even death.
•In the case of hemophilia patients, epileptics etc., special attention is needed during the drawing.

1.Take the blood collection tubes 
A-PRF+™.

3. Place the tubes in the centrifuge2. Make the blood drawing, fill 
the required number of tubes.

Lot number

Expiry date : Product can be used 
until the end of the month

Single use product  
Should not be re-usedManufacturing date

Non toxic - Non pyrogenic

Gamma sterilizationSTERILE R

2LOT

ENGLISH

A-PRF +  Tubes 10ml    Instructions

This device is a single use product. It should not be re-used.
This blood collection tube is use for i-PRF™ preparation. 
The tube is sterile, plain vacuum, without additives or anti-coagulants.
In a single package.

Procedure:

•Take of  the tube from its packaging.
• Make sure of the integrity of the package. If the package is opened or damaged, please throw it and take an intact product.
•Plug the tube on the holder. 
• The tube is filled and stops automatically when is full (vacuum tubes). Capacity: 10 ml.
•Unplug the tubes and go to next. When the desired number of tubes is reached, place them in the centrifuge. 
•Tubes are to ready for centrifugation. To set RPM and time of centrifugation, please contact us.
   We will give you the settings adapted to your centrifuge.
NB: When the procedure i-PRF is completed, please immediately put the used tubes in the containers provided for this purpose.

Precautions:
•The proper functioning of this device is assured only if the instructions are followed.
•Don't do any action that may affect the device;
•Check the integrity of the individual before using package, if the package is damaged, do not use.
•In case of exposure during an injury or needle stick, seek medical advice.
•The re-use of the product is strictly prohibited; it can lead to dangerous infections to health, or even death.
•In the case of hemophilia patients, epileptics etc., special attention is needed during the drawing.

1.Take the blood collection
 tubes i-PRF™.

3. Place the tubes in the centrifuge2. Make the blood drawing, fill 
the required number of tubes.

Lot number

Expiry date : Product can be used 
until the end of the month

Single use product  
Should not be re-usedManufacturing date

Non toxic - Non pyrogenic

Gamma sterilizationSTERILE R

2LOT

ENGLISH

i-PRF   Tubes 10ml    Instructions

This device is a single use product. It should not be re-used.
This blood collection tube is use for i-PRF+™ preparation. 
The tube is sterile, plain vacuum, without additives or anti-coagulants.
In a single package.

Procedure:

•Take of  the tube from its packaging.
• Make sure of the integrity of the package. If the package is opened or damaged, please throw it and take an intact product.
•Plug the tube on the holder. 
• The tube is filled and stops automatically when is full (vacuum tubes). Capacity: 13 ml.
•Unplug the tubes and go to next. When the desired number of tubes is reached, place them in the centrifuge. 
•Tubes are to ready for centrifugation. To set RPM and time of centrifugation, please contact us.
   We will give you the settings adapted to your centrifuge.
NB: When the procedure i-PRF+ is completed, please immediately put the used tubes in the containers provided for this purpose.

Precautions:
•The proper functioning of this device is assured only if the instructions are followed.
•Don't do any action that may affect the device;
•Check the integrity of the individual before using package, if the package is damaged, do not use.
•In case of exposure during an injury or needle stick, seek medical advice.
•The re-use of the product is strictly prohibited; it can lead to dangerous infections to health, or even death.
•In the case of hemophilia patients, epileptics etc., special attention is needed during the drawing.

1.Take the blood collection
 tubes i-PRF+™.

3. Place the tubes in the centrifuge2. Make the blood drawing, fill 
the required number of tubes.

Lot number

Expiry date : Product can be used 
until the end of the month

Single use product  
Should not be re-usedManufacturing date

Non toxic - Non pyrogenic

Gamma sterilizationSTERILE R

2LOT

ENGLISH

i-PRF   Tubes 13ml    Instructions


