
Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af A-PRF + ™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 10 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

1. Tag blodopsamlingsrør A-PRF+™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

A-PRF +   Røret 10ml    Brugervejledning

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af i-PRF™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 10 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

i-PRF    Røret 10ml    Brugervejledning

1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af i-PRF+™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 13 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

i-PRF +   Røret 13ml    Brugervejledning

1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF+™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea A-PRF+.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire A-PRF+, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector A-PRF+™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

A-PRF +   Tubul 10ml    Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea i-PRF.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire i-PRF, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector i-PRF™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

i-PRF    Tubul 10ml    Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea i-PRF+.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 13 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire i-PRF+, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector i-PRF+™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

i-PRF+    Tubul 13ml    Instrucțiuni

Este dispositivo es para un solo uso, y no debe ser reutilizado.
Este tubo recolector de sangre es para la preparación de A-PRF+
El tubo es estéril, al vacío, y no lleva aditivos ni anticoagulantes
Es un envase individual

Procedimiento:

• Extraiga el tubo de su envase
• Asegurese que que el envase está totalmente íntegro. Si el envase se ha abierto o dañado, tírelo y coja un producto
  intacto en perfecto estdo.
• Conecte el tubo al soporte
• El tubo se para automáticamente una vez se llena (tubos al vacío). Capacidad: 10ml
• Desconecte el tubo y proceda con el siguiente. Cuando tenga el número de tubos deseado, colóquelos en la centrifugadora
• Los tubos están listos para la centrifugación. Para fijar las rpm y el tiempo de centrifugado, póngase en contacto con nosotros
• Nosotros le daremos los parámetros que se adapten a su centrifugadora
NOTA:  Cuando se haya completado el procedimiento A-PRF, coloque los tubos en los contenedores de deshecho apropiados.

Precauciones:
• El funcionamiento correcto de este dispositivo está asegurado, siempre y cuando siga las instrucciones
• No realice acción alguna que pueda afectar al dispositivo;
• Compruebe la integridad de cada envase antes de utilizarlo, si el envase está dañado no lo utilice
• Pida asistencia médica en caso de provocarse un accidente al introducir la aguja
• La reutilización del product o está totalmente prohibida; ello puede generar  infecciones peligrosas e incluso la muerte
• En caso de pacientes con hemofilia, epilepsia, etc, se precisa atención especial durante la extracción de sangre

1. Coja los tubos recolectores A-PRF+™. 3. Coloque los tubos en la centrifugadora2. Realice la extracción, 
rellene el número de tubos 
necesarios

Número de Lote

Fecha de caducidad: El producto se 
puede utilizar hasta el final del mes 
de caducidad

Producto para un solo uso,
no reutilizarFecha de fabricaciòn

No tóxico, no pirogénico

Esterilización mediante rayos GammaSTERILE R

2LOT

ESPAÑOL

A-PRF +  Tubo 10ml    Instrucciones

Este dispositivo es para un solo uso, y no debe ser reutilizado.
Este tubo recolector de sangre es para la preparación de i-PRF.
El tubo es estéril, al vacío, y no lleva aditivos ni anticoagulantes
Es un envase individual

Procedimiento:

• Extraiga el tubo de su envase
• Asegurese que que el envase está totalmente íntegro. Si el envase se ha abierto o dañado, tírelo y coja un producto
  intacto en perfecto estdo.
• Conecte el tubo al soporte
• El tubo se para automáticamente una vez se llena (tubos al vacío). Capacidad: 10ml
• Desconecte el tubo y proceda con el siguiente. Cuando tenga el número de tubos deseado, colóquelos en la centrifugadora
• Los tubos están listos para la centrifugación. Para fijar las rpm y el tiempo de centrifugado, póngase en contacto con nosotros
• Nosotros le daremos los parámetros que se adapten a su centrifugadora
NOTA:  Cuando se haya completado el procedimiento i-PRF, coloque los tubos en los contenedores de deshecho apropiados.

Precauciones:
• El funcionamiento correcto de este dispositivo está asegurado, siempre y cuando siga las instrucciones
• No realice acción alguna que pueda afectar al dispositivo;
• Compruebe la integridad de cada envase antes de utilizarlo, si el envase está dañado no lo utilice
• Pida asistencia médica en caso de provocarse un accidente al introducir la aguja
• La reutilización del product o está totalmente prohibida; ello puede generar  infecciones peligrosas e incluso la muerte
• En caso de pacientes con hemofilia, epilepsia, etc, se precisa atención especial durante la extracción de sangre

1. Coja los tubos recolectores i-PRF™. 3. Coloque los tubos en la centrifugadora2. Realice la extracción, 
rellene el número de tubos 
necesarios

Número de Lote

Fecha de caducidad: El producto se 
puede utilizar hasta el final del mes 
de caducidad

Producto para un solo uso,
no reutilizarFecha de fabricaciòn

No tóxico, no pirogénico

Esterilización mediante rayos GammaSTERILE R

2LOT

ESPAÑOL

i-PRF   Tubo 10ml    Instrucciones

Este dispositivo es para un solo uso, y no debe ser reutilizado.
Este tubo recolector de sangre es para la preparación de i-PRF+™.
El tubo es estéril, al vacío, y no lleva aditivos ni anticoagulantes
Es un envase individual

Procedimiento:

• Extraiga el tubo de su envase
• Asegurese que que el envase está totalmente íntegro. Si el envase se ha abierto o dañado, tírelo y coja un producto
  intacto en perfecto estdo.
• Conecte el tubo al soporte
• El tubo se para automáticamente una vez se llena (tubos al vacío). Capacidad: 13 ml
• Desconecte el tubo y proceda con el siguiente. Cuando tenga el número de tubos deseado, colóquelos en la centrifugadora
• Los tubos están listos para la centrifugación. Para fijar las rpm y el tiempo de centrifugado, póngase en contacto con nosotros
• Nosotros le daremos los parámetros que se adapten a su centrifugadora
NOTA:  Cuando se haya completado el procedimiento i-PRF+, coloque los tubos en los contenedores de deshecho apropiados.

Precauciones:
• El funcionamiento correcto de este dispositivo está asegurado, siempre y cuando siga las instrucciones
• No realice acción alguna que pueda afectar al dispositivo;
• Compruebe la integridad de cada envase antes de utilizarlo, si el envase está dañado no lo utilice
• Pida asistencia médica en caso de provocarse un accidente al introducir la aguja
• La reutilización del product o está totalmente prohibida; ello puede generar  infecciones peligrosas e incluso la muerte
• En caso de pacientes con hemofilia, epilepsia, etc, se precisa atención especial durante la extracción de sangre

1. Coja los tubos recolectores i-PRF+™. 3. Coloque los tubos en la centrifugadora2. Realice la extracción, 
rellene el número de tubos 
necesarios

Número de Lote

Fecha de caducidad: El producto se 
puede utilizar hasta el final del mes 
de caducidad

Producto para un solo uso,
no reutilizarFecha de fabricaciòn

No tóxico, no pirogénico

Esterilización mediante rayos GammaSTERILE R

2LOT

ESPAÑOL

i-PRF +   Tubo 13ml    Instrucciones

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.
Provetta per prelievo di sangue per il preparato A-PRF+™. 
La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.
In confezione singola.

Procedura:

• Estrarre la provetta dalla confezione.
• Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare 
  un prodotto integro.
• Inserire la provetta nel portaprovette. 
• La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 10 ml.
• Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga. 
• Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci.
   Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.
Nota bene: Una volta completata la procedura A-PRF +, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.

Precauzioni:
• Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
• Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
• Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
• In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
• Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
• Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofiliaci, epilettici o con altre patologie.

1.Prelevare le provette per prelievo di 
sangue A-PRF+™.

3. Inserire le provette nella centrifuga2. Effettuare il prelievo di 
sangue, riempiendo il numero 
richiesto di provette.

Numero di lotto

Data di scadenza: È possibile usare 
il prodotto fino alla fine del mese di 
scadenzad

Prodotto monouso 
Non riutilizzareData di fabbricazione

Non tossico - Apirogeno

Sterilizzazione a Raggi GammaSTERILE R

2LOT

ITALIANO

A-PRF +  Provetta 10ml    Istruzione

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.
Provetta per prelievo di sangue per il preparato i-PRF™. 
La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.
In confezione singola.

Procedura:

• Estrarre la provetta dalla confezione.
• Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare 
  un prodotto integro.
• Inserire la provetta nel portaprovette. 
• La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 10 ml.
• Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga. 
• Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci.
   Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.
Nota bene: Una volta completata la procedura i-PRF, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.

Precauzioni:
• Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
• Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
• Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
• In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
• Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
• Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofiliaci, epilettici o con altre patologie.

1. Prelevare le provette per prelievo 
  di sangue i-PRF™.

3. Inserire le provette nella centrifuga2. Effettuare il prelievo di 
sangue, riempiendo il numero 
richiesto di provette.

Numero di lotto

Data di scadenza: È possibile usare 
il prodotto fino alla fine del mese di 
scadenzad

Prodotto monouso 
Non riutilizzareData di fabbricazione

Non tossico - Apirogeno

Sterilizzazione a Raggi GammaSTERILE R

2LOT

ITALIANO

i-PRF   Provetta 10ml    Istruzione

Dispositivo monouso. Non riutilizzare.
Provetta per prelievo di sangue per il preparato i-PRF+™. 
La provetta è sterile, sottovuoto, priva di additivi o anticoagulanti.
In confezione singola.

Procedura:

• Estrarre la provetta dalla confezione.
• Assicurarsi dell'integrità della confezione. Se la confezione risulta aperta o danneggiata, gettare la provetta e prelevare 
  un prodotto integro.
• Inserire la provetta nel portaprovette. 
• La provetta viene riempita; il riempimento si ferma automaticamente quando la provetta è piena (provette sottovuoto). Capacità: 13 ml.
• Estrarre le provette e passare alla fase successiva. Quando si raggiunge il numero di provette desiderato, inserirle nella centrifuga. 
• Le provette sono ora pronte per la centrifugazione. Per impostare RPM e durata della centrifugazione siete pregati di contattarci.
   Vi forniremo le impostazioni più adatte alla vostra centrifuga.
Nota bene: Una volta completata la procedura i-PRF+, porre immediatamente le provette usate nei contenitori forniti allo scopo.

Precauzioni:
• Il funzionamento corretto del dispositivo viene assicurato solamente se si seguono le istruzioni.
• Non effettuare operazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo;
• Controllare l'integrità della singola confezione prima dell'uso; se la confezione risulta danneggiata non usare il prodotto.
• In caso di ferita o lesione da ago con esposizione al prodotto, consultare il medico.
• Il riutilizzo del prodotto è severamente vietato, in quanto potrebbe causare infezioni pericolose per la salute o perfino il decesso.
• Prestare particolare attenzione in caso di prelievo su pazienti emofiliaci, epilettici o con altre patologie.

1. Prelevare le provette per prelievo 
  di sangue i-PRF+™.

3. Inserire le provette nella centrifuga2. Effettuare il prelievo di 
sangue, riempiendo il numero 
richiesto di provette.

Numero di lotto

Data di scadenza: È possibile usare 
il prodotto fino alla fine del mese di 
scadenzad

Prodotto monouso 
Non riutilizzareData di fabbricazione

Non tossico - Apirogeno

Sterilizzazione a Raggi GammaSTERILE R

2LOT

ITALIANO

i-PRF+   Provetta 13ml    Istruzione

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação A-PRF+™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.

Procedimento:
• Retire o  tubo da embalagem.
• Certifique-se se a  embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use, 
  use apenas um produto intacto e inviolado.
• Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
• O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 10 ml.
• Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
• Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.
   Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.
NB: Quando o procedimento A-PRF + estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes 
      previstos para este efeito.
 

Precauções:
• O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
• Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
• Verifique a integridade da embalagem  antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
• Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
• A reutilização do produto é estritamente proibida;  pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
• No caso de pacientes com hemofilia, epilépticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.

1. Retire os tubos de colheita de 
sangue A-PRF+™

3. Coloque os tubos na centrífuga2. Faça a colheita, e use o 
número de tubos que 
considere necessário.

Número de lote

Prazo de validade: O produto pode 
ser usado até o final do mês

Produto de uso único 
Não devem ser reutilizadosData de fabricação

Não tóxico - Não pirotécnicas

Esterilização GammaSTERILE R

2LOT

PORTUGUÊS

A-PRF +  Tubo 10ml    Instruções

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação i-PRF™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.

Procedimento:
• Retire o  tubo da embalagem.
• Certifique-se se a  embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use, 
  use apenas um produto intacto e inviolado.
• Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
• O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 10 ml.
• Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
• Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.
   Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.
NB: Quando o procedimento i-PRF estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes 
      previstos para este efeito.
 

Precauções:
• O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
• Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
• Verifique a integridade da embalagem  antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
• Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
• A reutilização do produto é estritamente proibida;  pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
• No caso de pacientes com hemofilia, epilépticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.

1. Retire os tubos de colheita de 
sangue i-PRF™

3. Coloque os tubos na centrífuga2. Faça a colheita, e use o 
número de tubos que 
considere necessário.

Número de lote

Prazo de validade: O produto pode 
ser usado até o final do mês

Produto de uso único 
Não devem ser reutilizadosData de fabricação

Não tóxico - Não pirotécnicas

Esterilização GammaSTERILE R

2LOT

PORTUGUÊS

i-PRF   Tubo 10ml    Instruções

Este dispositivo é um produto de uso único. Ele não deve ser reutilizado.
Este tubo de recolha de sangue é usado para a preparação i-PRF+™.
O tubo é estéril, com vácuo simples, sem aditivos ou anticoagulantes.
Tubo unico.

Procedimento:
• Retire o  tubo da embalagem.
• Certifique-se se a  embalagem está em bom estado. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, por favor, não use, 
  use apenas um produto intacto e inviolado.
• Insira o tubo no suporte de colheita, cateter.
• O tubo enche e pára automaticamente quando está cheio (tubos de vácuo). Capacidade: 13 ml.
• Retire o tubo e introduza o seguinte. Quando o número desejado de tubos é atingido, deverá colocá-los na centrífuga.
• Os tubos estão prontos para a centrifugação. Para definir RPM e tempo de centrifugação, entre em contato conosco.
   Damos-lhe as configurações adaptadas a sua centrífuga.
NB: Quando o procedimento i-PRF+ estiver concluído, por favor, coloque imediatamente os tubos utilizados nos recipientes 
      previstos para este efeito.
 

Precauções:
• O bom funcionamento deste dispositivo só é assegurada se as instruções forem seguidas.
• Não faça qualquer ação que possa afetar o dispositivo;
• Verifique a integridade da embalagem  antes de usar, se a embalagem estiver danificada, não use.
• Em caso de lesão com agulha, deverá consultar um médico.
• A reutilização do produto é estritamente proibida;  pode levar a infecções perigosas para a saúde, ou mesmo a morte.
• No caso de pacientes com hemofilia, epilépticos, etc., é necessária atenção especial é necessário durante o protocolo.

1. Retire os tubos de colheita de 
sangue i-PRF+™

3. Coloque os tubos na centrífuga2. Faça a colheita, e use o 
número de tubos que 
considere necessário.

Número de lote

Prazo de validade: O produto pode 
ser usado até o final do mês

Produto de uso único 
Não devem ser reutilizadosData de fabricação

Não tóxico - Não pirotécnicas

Esterilização GammaSTERILE R

2LOT

PORTUGUÊS

i-PRF+   Tubo 13ml    Instruções

Vakueta je za jednokratnu uporabu. Ne može se ponovno upotrijebiti.
Ova vakueta je namijenjena za pripremu A-PRF+™ materijala.
Vakueta je sterilna, ispunjena čistim vakuumom, bez aditiva ili 
antikoagulantnih sredstava. 
Po jedna vakueta u pakiranju.

Postupak :
Izvadite vakuetu iz pakiranja.
• Provjerite integritet pakiranja. Ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno, bacite ga i uzmite novo.
• Potisnite vakuetu u držač sustava za vađenje krvi.
• Pritok krvi se sam zaustavi kada je vakueta puna. Zapremina: 10 ml.
•  Izvucite vakuetu iz držača i nastavite s postupkom. Postavite vakuete u centrifugu kada ste izvadili potrebnu količinu krvi.
• Vakuete su spremne za centrifugiranje. Za podešavanje broja okretaja i trajanje centrifugiranja molimo vas da nas kontaktirate.
NAPOMENA: Nakon završetka postupka s A-PRF+, molimo vas da iskorištene vakuete odmah odložite u kontejnere namijenjene za to.

 
Mjere opreza :
• Pravilan rad ovog uređaja osiguran je jedino ako slijedite priložene upute.
• Provjerite integritet svakog pakiranja prije uporabe. Ako je paket oštećen, bacite ga.
• U slučaju kontakta s krvlju ili uboda iglom, potražite pomoć liječnika.
• Strogo je zabranjeno ponovno korištenje vakuete; to bi moglo dovesti do infekcija opasnih za zdravlje ili čak do smrti.
• U slučaju rada s pacijentima koji imaju hemofiliju, epilepsiju i slične bolesti, potrebna je posebna pozornost prilikom uzimanja krvi.

1. Uzmite vakuete za A-PRF+™. 3. Vakuete moraju biti postavljene 
simetrično u centrifugu.

2. Izvadite krv, napunite 
potreban broj vakueta.

Lot broj

Vrijedi do: Proizvod se može koristiti 
do kraja mjeseca

Proizvod je za jednokratnu uporabu. 
Ne smije se koristiti više puta.Datum proizvodnje

Proizvod nije toksičan – Proizvod nije 

Gama sterilizacijaSTERILE R

2LOT

HRVATSKI

A-PRF +  Vakuete 10ml    Instrukcije

Dieser Artikel ist ein Einmalprodukt und nicht wiederverwendbar.
Das Blutentnahmeröhrchen wird für die A-PRF + ™ -Vorbereitung verwendet.
Das Blutentnahmeröhrchen ist steril, mit Vakuum, ohne Zusatzstoffe oder Antikoagulantien.
Einzelverpackung.

Verfahren:

• Blutentnahmeröhrchen aus der Verpackung entnehmen.
• Achten Sie auf die Unversehrtheit der Verpackung. Wenn das Paket geöffnet oder beschädigt ist, entsorgen Sie es bitte und 
   nehmen ein intaktes Produkt.
• Stecken das Blutentnahmeröhrchen in den Butterfly Adapter.
• Das Blutentnahmeröhrchen wird gefüllt und stoppt automatisch, wenn es voll ist (Vakuumröhrchen). Fassungsvermögen: 10 ml.
• Entfernen Sie das Blutentnahmeröhrchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn die gewünschte Anzahl von Röhrchen         
 erreicht ist, stellen Sie diese in die Zentrifuge.
• Die Röhrchen sind zum Zentrifugieren bereit. Um die RPM und die Dauer der Zentrifugation einzustellen, kontaktieren Sie uns bitte.
   Wir geben Ihnen die für Ihre Zentrifuge angepassten Einstellungen.
Hinweis: Nach Beendigung des Vorgangs A-PRF + sind die gebrauchten Röhrchen sofort in die dafür vorgesehenen Behälter zu stellen.

Vorsichtsmaßnahmen:

• Die ordnungsgemäße Funktion dieses Artikels ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen befolgt werden.
• Nehmen Sie keine Maßnahmen vor, die den Artikel beeinträchtigen könnten.
• Überprüfen Sie die Unversehrtheit der einzelnen Produkte, bevor Sie die Verpackung öffnen. Wenn die Verpackung beschädigt ist,        
 nicht verwenden.
• Bei Kontakt mit der Nadel oder Verletzungen ärztlichen Rat einholen.
• Die Wiederverwendung des Produkts ist streng verboten. Dieses kann zu gefährlichen Ansteckungen oder sogar zum Tod führen.
• Bei Hämophiliepatienten, Epileptika, etc. ist besondere Aufmerksamkeit bei der Blutentnahme erforderlich.

1. Nehmen Sie das 
Blutentnahmeröhrchen A-PRF+™.

3. Die Blutentnahmeröhrchen 
in die Zentrifuge stellen

2. Blut entnehmen bis Sie die 
erforderliche Anzahl von 
Blutentnahmeröhrchen 
erhalten haben.

Chargennummer

Verfallsdatum: Produkt kann bis zum 
Ende des Monats verwendet werden

Einmalprodukt 
Nicht wiederverwendbarHerstellungsdatum

Nicht toxisch - Nicht pyrogen

Gamma-SterilisationSTERILE R

2LOT

GERMAN

A-PRF +  Rohr 10ml    Anleitung

Dieser Artikel ist ein Einmalprodukt und nicht wiederverwendbar.
Das Blutentnahmeröhrchen wird für die i-PRF™ -Vorbereitung verwendet.
Das Blutentnahmeröhrchen ist steril, mit Vakuum, ohne Zusatzstoffe oder Antikoagulantien.
Einzelverpackung.

Verfahren:

• Blutentnahmeröhrchen aus der Verpackung entnehmen.
• Achten Sie auf die Unversehrtheit der Verpackung. Wenn das Paket geöffnet oder beschädigt ist, entsorgen Sie es bitte und 
   nehmen ein intaktes Produkt.
• Stecken das Blutentnahmeröhrchen in den Butterfly Adapter.
• Das Blutentnahmeröhrchen wird gefüllt und stoppt automatisch, wenn es voll ist (Vakuumröhrchen). Fassungsvermögen: 10 ml.
• Entfernen Sie das Blutentnahmeröhrchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn die gewünschte Anzahl von Röhrchen         
 erreicht ist, stellen Sie diese in die Zentrifuge.
• Die Röhrchen sind zum Zentrifugieren bereit. Um die RPM und die Dauer der Zentrifugation einzustellen, kontaktieren Sie uns bitte.
   Wir geben Ihnen die für Ihre Zentrifuge angepassten Einstellungen.
Hinweis: Nach Beendigung des Vorgangs i-PRF sind die gebrauchten Röhrchen sofort in die dafür vorgesehenen Behälter zu stellen.

Vorsichtsmaßnahmen:

• Die ordnungsgemäße Funktion dieses Artikels ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen befolgt werden.
• Nehmen Sie keine Maßnahmen vor, die den Artikel beeinträchtigen könnten.
• Überprüfen Sie die Unversehrtheit der einzelnen Produkte, bevor Sie die Verpackung öffnen. Wenn die Verpackung beschädigt ist,        
 nicht verwenden.
• Bei Kontakt mit der Nadel oder Verletzungen ärztlichen Rat einholen.
• Die Wiederverwendung des Produkts ist streng verboten. Dieses kann zu gefährlichen Ansteckungen oder sogar zum Tod führen.
• Bei Hämophiliepatienten, Epileptika, etc. ist besondere Aufmerksamkeit bei der Blutentnahme erforderlich.

1. Nehmen Sie das 
Blutentnahmeröhrchen i-PRF™.

3. Die Blutentnahmeröhrchen 
in die Zentrifuge stellen

2. Blut entnehmen bis Sie die 
erforderliche Anzahl von 
Blutentnahmeröhrchen 
erhalten haben.

Chargennummer

Verfallsdatum: Produkt kann bis zum 
Ende des Monats verwendet werden

Einmalprodukt 
Nicht wiederverwendbarHerstellungsdatum

Nicht toxisch - Nicht pyrogen

Gamma-SterilisationSTERILE R

2LOT

GERMAN

i-PRF   Rohr 10ml    Anleitung

Dieser Artikel ist ein Einmalprodukt und nicht wiederverwendbar.
Das Blutentnahmeröhrchen wird für die i-PRF+™ -Vorbereitung verwendet.
Das Blutentnahmeröhrchen ist steril, mit Vakuum, ohne Zusatzstoffe oder Antikoagulantien.
Einzelverpackung.

Verfahren:

• Blutentnahmeröhrchen aus der Verpackung entnehmen.
• Achten Sie auf die Unversehrtheit der Verpackung. Wenn das Paket geöffnet oder beschädigt ist, entsorgen Sie es bitte und 
   nehmen ein intaktes Produkt.
• Stecken das Blutentnahmeröhrchen in den Butterfly Adapter.
• Das Blutentnahmeröhrchen wird gefüllt und stoppt automatisch, wenn es voll ist (Vakuumröhrchen). Fassungsvermögen: 13 ml.
• Entfernen Sie das Blutentnahmeröhrchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn die gewünschte Anzahl von Röhrchen         
 erreicht ist, stellen Sie diese in die Zentrifuge.
• Die Röhrchen sind zum Zentrifugieren bereit. Um die RPM und die Dauer der Zentrifugation einzustellen, kontaktieren Sie uns bitte.
   Wir geben Ihnen die für Ihre Zentrifuge angepassten Einstellungen.
Hinweis: Nach Beendigung des Vorgangs i-PRF+ sind die gebrauchten Röhrchen sofort in die dafür vorgesehenen Behälter zu stellen.

Vorsichtsmaßnahmen:

• Die ordnungsgemäße Funktion dieses Artikels ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen befolgt werden.
• Nehmen Sie keine Maßnahmen vor, die den Artikel beeinträchtigen könnten.
• Überprüfen Sie die Unversehrtheit der einzelnen Produkte, bevor Sie die Verpackung öffnen. Wenn die Verpackung beschädigt ist,        
 nicht verwenden.
• Bei Kontakt mit der Nadel oder Verletzungen ärztlichen Rat einholen.
• Die Wiederverwendung des Produkts ist streng verboten. Dieses kann zu gefährlichen Ansteckungen oder sogar zum Tod führen.
• Bei Hämophiliepatienten, Epileptika, etc. ist besondere Aufmerksamkeit bei der Blutentnahme erforderlich.

1. Nehmen Sie das 
Blutentnahmeröhrchen i-PRF+™.

3. Die Blutentnahmeröhrchen 
in die Zentrifuge stellen

2. Blut entnehmen bis Sie
die erforderliche Anzahl 
von Blutentnahmeröhrchen 
erhalten haben.

Chargennummer

Verfallsdatum: Produkt kann bis zum 
Ende des Monats verwendet werden

Einmalprodukt 
Nicht wiederverwendbarHerstellungsdatum

Nicht toxisch - Nicht pyrogen

Gamma-SterilisationSTERILE R

2LOT

GERMAN

i-PRF+   Rohr 13ml    Anleitung

Dit artikel is een product voor eenmalig gebruik. Het mag niet worden hergebruikt.
Deze bloedafname buisjes zijn te  gebruiken voor A-PRF + ™ voorbereiding.
De buis is steriel, gewoon vacuüm, zonder toevoegingen of anti-stollingsmiddelen.
Apart verpakt.

Procedure:
• Buis uit de verpakking halen.
• Zorg ervoor dat de verpakking intact is. Als de verpakking beschadigd of geopend is, neem dan een nieuw intact product.
• Plaats de buis in de huls (van de vacutainer).
• De buis wordt gevuld en stopt automatisch, wanneer vol (vacuümbuizen). Capaciteit: 10 ml.
• Verwijder buis uit huls en neem de volgende. Wanneer het gewenste aantal buizen is bereikt, plaats ze dan in de centrifuge.
• Buizen zijn klaar om te centrifugeren. Om toeren p/m en het tijdstip van het centrifugeren in te stellen, neem dan contact met ons op.
    Wij geven u de instellingen aangepast aan uw centrifuge.
NB: Als de A-PRF + procedure voltooid is, kunt u onmiddellijk de gebruikte buizen in de daarvoor bestemde containers plaatsen 
(milieubox). 

Voorzorgsmaatregelen:
• De goede werking van dit apparaat is slechts verzekerd wanneer de instructies worden opgevolgd.
• Onderneem geen actie die het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden;
• Controleer of de verpakking intact is, als de verpakking beschadigd is, niet gebruiken.
• Bij blootstelling of prik accident, een arts raadplegen.
• Hergebruik van het product is ten strengste verboden; kan leiden tot gevaarlijke infecties voor de gezondheid of zelfs de dood.
• Bij hemofiliepatiënten, epilepsie enz, speciale aandacht tijdens bloedafname.

1. Gebruik de bloedafnamebuisjes
 van A-PRF + ™.

3. Plaats de buizen in de centrifuge2. Neem bloedafname, vul 
het gewenste aantal buizen.

Lotnummer

Vervaldatum: Het product kan 
worden gebruikt tot het einde 
van de maand

Eénmalig gebruik, product mag niet 
worden hergebruiktFabricage datum

Niet giftig - Niet-pyrogeen

Gamma sterilisatieSTERILE R

2LOT

NEDERLANDSE 

A-PRF +  Buisjes 10ml    Instructies

Dit artikel is een product voor eenmalig gebruik. Het mag niet worden hergebruikt.
Deze bloedafname buisjes zijn te  gebruiken voor i-PRF™ voorbereiding.
De buis is steriel, gewoon vacuüm, zonder toevoegingen of anti-stollingsmiddelen.
Apart verpakt.

Procedure:
• Buis uit de verpakking halen.
• Zorg ervoor dat de verpakking intact is. Als de verpakking beschadigd of geopend is, neem dan een nieuw intact product.
• Plaats de buis in de huls (van de vacutainer).
• De buis wordt gevuld en stopt automatisch, wanneer vol (vacuümbuizen). Capaciteit: 10 ml.
• Verwijder buis uit huls en neem de volgende. Wanneer het gewenste aantal buizen is bereikt, plaats ze dan in de centrifuge.
• Buizen zijn klaar om te centrifugeren. Om toeren p/m en het tijdstip van het centrifugeren in te stellen, neem dan contact met ons op.
    Wij geven u de instellingen aangepast aan uw centrifuge.
NB: Als de i-PRF procedure voltooid is, kunt u onmiddellijk de gebruikte buizen in de daarvoor bestemde containers plaatsen 
(milieubox). 

Voorzorgsmaatregelen:
• De goede werking van dit apparaat is slechts verzekerd wanneer de instructies worden opgevolgd.
• Onderneem geen actie die het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden;
• Controleer of de verpakking intact is, als de verpakking beschadigd is, niet gebruiken.
• Bij blootstelling of prik accident, een arts raadplegen.
• Hergebruik van het product is ten strengste verboden; kan leiden tot gevaarlijke infecties voor de gezondheid of zelfs de dood.
• Bij hemofiliepatiënten, epilepsie enz, speciale aandacht tijdens bloedafname.

1. Gebruik de bloedafnamebuisjes
 van i-PRF ™.

3. Plaats de buizen in de centrifuge2. Neem bloedafname, vul 
het gewenste aantal buizen.

Lotnummer

Vervaldatum: Het product kan 
worden gebruikt tot het einde 
van de maand

Eénmalig gebruik, product mag niet 
worden hergebruiktFabricage datum

Niet giftig - Niet-pyrogeen

Gamma sterilisatieSTERILE R

2LOT

NEDERLANDSE 

i-PRF   Buisjes 10ml    Instructies

Dit artikel is een product voor eenmalig gebruik. Het mag niet worden hergebruikt.
Deze bloedafname buisjes zijn te  gebruiken voor i-PRF+™ voorbereiding.
De buis is steriel, gewoon vacuüm, zonder toevoegingen of anti-stollingsmiddelen.
Apart verpakt.

Procedure:
• Buis uit de verpakking halen.
• Zorg ervoor dat de verpakking intact is. Als de verpakking beschadigd of geopend is, neem dan een nieuw intact product.
• Plaats de buis in de huls (van de vacutainer).
• De buis wordt gevuld en stopt automatisch, wanneer vol (vacuümbuizen). Capaciteit: 13 ml.
• Verwijder buis uit huls en neem de volgende. Wanneer het gewenste aantal buizen is bereikt, plaats ze dan in de centrifuge.
• Buizen zijn klaar om te centrifugeren. Om toeren p/m en het tijdstip van het centrifugeren in te stellen, neem dan contact met ons op.
    Wij geven u de instellingen aangepast aan uw centrifuge.
NB: Als de i-PRF+ procedure voltooid is, kunt u onmiddellijk de gebruikte buizen in de daarvoor bestemde containers plaatsen 
(milieubox). 

Voorzorgsmaatregelen:
• De goede werking van dit apparaat is slechts verzekerd wanneer de instructies worden opgevolgd.
• Onderneem geen actie die het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden;
• Controleer of de verpakking intact is, als de verpakking beschadigd is, niet gebruiken.
• Bij blootstelling of prik accident, een arts raadplegen.
• Hergebruik van het product is ten strengste verboden; kan leiden tot gevaarlijke infecties voor de gezondheid of zelfs de dood.
• Bij hemofiliepatiënten, epilepsie enz, speciale aandacht tijdens bloedafname.

1. Gebruik de bloedafnamebuisjes
 van i-PRF+ ™.

3. Plaats de buizen in de centrifuge2. Neem bloedafname, vul 
het gewenste aantal buizen.

Lotnummer

Vervaldatum: Het product kan 
worden gebruikt tot het einde 
van de maand

Eénmalig gebruik, product mag niet 
worden hergebruiktFabricage datum

Niet giftig - Niet-pyrogeen

Gamma sterilisatieSTERILE R

2LOT

NEDERLANDSE 

i-PRF   Buisjes 13ml    Instructies

Bu cihaz tek kullanımlık bir üründür. Yeniden kullanılmamalıdır.
Bu kan alma tüpü, A-PRF+™ preparasyonu için kullanılır.
Tüp, katkı maddesi veya anti-koagülan içermeyen steril, düz vakumludur.
Tek bir pakettedir.

Prosedür:

• Tüpü ambalajından çıkarın.
• Ambalajın bütünlüğünden emin olun. Paket açılmışsa veya hasar gördüyse, lütfen atın ve intakt bir ürün alın.
• Tüpü pense takın.
• Tüp dolduğunda otomatik olarak durur (vakum tüpleri). Kapasite: 10 ml.
• Tüpleri çıkarın ve bir sonraki adıma geçin. İstenen sayıda tüpe ulaşıldığında, bunları santrifüj içine yerleştirin.
• Tüpler santrifügasyon için hazırdır. RPM'yi ve santrifügasyon süresini ayarlamak için lütfen bizimle iletişime geçin.
  Santrifüjünüze uyarlanmış ayarları size ileteceğiz.
Not: A-PRF+ işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kullanılmış tüpleri muhafazaları için sağlanan kaplara koyun.

Önlemler:

• Bu cihazın düzgün bir şekilde çalışması ancak talimatlara uyulması durumunda sağlanır.
• Cihazı etkileyebilecek herhangi bir işlem yapmayın;
• Paketi kullanmadan önce kişinin bütünlüğünü kontrol edin, eğer paket hasar görürse kullanmayın.
• Bir yaralanma veya iğne batması sırasında maruz kalınması halinde, tıbbi yardım isteyin.
• Ürünün tekrar kullanılması kesinlikle yasaktır; sağlık açısından tehlikeli enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilir.
• Hemofili, epilepsi hastaları vb. gibi durumlarda kan alımı sırasında özel dikkat gösterilmelidir.

1. A-PRF+™ kan alma tüplerini alın 3. Iüpleri santrifüjün içine yerleştirin2. Kanı alın, gerek duyulan 
kadar tüpü doldurun.

Lot numarası

Son kullanma tarihi: Ürün ay
sonuna kadar kullanılabilir

Tek kullanımlık ürün yeniden 
kullanılmamalıdırÜretim tarihi

Toksik olmayan - pirojenik olmayan 

Gamma sterilizasyonuSTERILE R

2LOT

  TÜRK

A-PRF +  Tüp 10ml    Talimatlar

Bu cihaz tek kullanımlık bir üründür. Yeniden kullanılmamalıdır.
Bu kan alma tüpü, i-PRF™ preparasyonu için kullanılır.
Tüp, katkı maddesi veya anti-koagülan içermeyen steril, düz vakumludur.
Tek bir pakettedir.

Prosedür:

• Tüpü ambalajından çıkarın.
• Ambalajın bütünlüğünden emin olun. Paket açılmışsa veya hasar gördüyse, lütfen atın ve intakt bir ürün alın.
• Tüpü pense takın.
• Tüp dolduğunda otomatik olarak durur (vakum tüpleri). Kapasite: 10 ml.
• Tüpleri çıkarın ve bir sonraki adıma geçin. İstenen sayıda tüpe ulaşıldığında, bunları santrifüj içine yerleştirin.
• Tüpler santrifügasyon için hazırdır. RPM'yi ve santrifügasyon süresini ayarlamak için lütfen bizimle iletişime geçin.
  Santrifüjünüze uyarlanmış ayarları size ileteceğiz.
Not: i-PRF işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kullanılmış tüpleri muhafazaları için sağlanan kaplara koyun.

Önlemler:

• Bu cihazın düzgün bir şekilde çalışması ancak talimatlara uyulması durumunda sağlanır.
• Cihazı etkileyebilecek herhangi bir işlem yapmayın;
• Paketi kullanmadan önce kişinin bütünlüğünü kontrol edin, eğer paket hasar görürse kullanmayın.
• Bir yaralanma veya iğne batması sırasında maruz kalınması halinde, tıbbi yardım isteyin.
• Ürünün tekrar kullanılması kesinlikle yasaktır; sağlık açısından tehlikeli enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilir.
• Hemofili, epilepsi hastaları vb. gibi durumlarda kan alımı sırasında özel dikkat gösterilmelidir.

1. i-PRF™ kan alma tüplerini alın 3. Iüpleri santrifüjün içine yerleştirin2. Kanı alın, gerek duyulan 
kadar tüpü doldurun.

Lot numarası

Son kullanma tarihi: Ürün ay
sonuna kadar kullanılabilir

Tek kullanımlık ürün yeniden 
kullanılmamalıdırÜretim tarihi

Toksik olmayan - pirojenik olmayan 

Gamma sterilizasyonuSTERILE R

2LOT

  TÜRK

i-PRF +  Tüp 10ml    Talimatlar

Bu cihaz tek kullanımlık bir üründür. Yeniden kullanılmamalıdır.
Bu kan alma tüpü, i-PRF+™ preparasyonu için kullanılır.
Tüp, katkı maddesi veya anti-koagülan içermeyen steril, düz vakumludur.
Tek bir pakettedir.

Prosedür:

• Tüpü ambalajından çıkarın.
• Ambalajın bütünlüğünden emin olun. Paket açılmışsa veya hasar gördüyse, lütfen atın ve intakt bir ürün alın.
• Tüpü pense takın.
• Tüp dolduğunda otomatik olarak durur (vakum tüpleri). Kapasite: 13 ml.
• Tüpleri çıkarın ve bir sonraki adıma geçin. İstenen sayıda tüpe ulaşıldığında, bunları santrifüj içine yerleştirin.
• Tüpler santrifügasyon için hazırdır. RPM'yi ve santrifügasyon süresini ayarlamak için lütfen bizimle iletişime geçin.
  Santrifüjünüze uyarlanmış ayarları size ileteceğiz.
Not: i-PRF+ işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kullanılmış tüpleri muhafazaları için sağlanan kaplara koyun.

Önlemler:

• Bu cihazın düzgün bir şekilde çalışması ancak talimatlara uyulması durumunda sağlanır.
• Cihazı etkileyebilecek herhangi bir işlem yapmayın;
• Paketi kullanmadan önce kişinin bütünlüğünü kontrol edin, eğer paket hasar görürse kullanmayın.
• Bir yaralanma veya iğne batması sırasında maruz kalınması halinde, tıbbi yardım isteyin.
• Ürünün tekrar kullanılması kesinlikle yasaktır; sağlık açısından tehlikeli enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilir.
• Hemofili, epilepsi hastaları vb. gibi durumlarda kan alımı sırasında özel dikkat gösterilmelidir.

1. i-PRF+™ kan alma tüplerini alın 3. Tüpleri santrifüjün içine yerleştirin2. Kanı alın, gerek duyulan 
kadar tüpü doldurun.

Lot numarası

Son kullanma tarihi: Ürün ay
sonuna kadar kullanılabilir

Tek kullanımlık ürün yeniden 
kullanılmamalıdırÜretim tarihi

Toksik olmayan - pirojenik olmayan 

Gamma sterilizasyonuSTERILE R

2LOT

  TÜRK

i-PRF +  Tüp 13ml    Talimatlar

Αυτό το προιον είναι μιας χρήσεως. Δεν επαναχρησιμοποιείται.
Το φιαλίδιο συλλογής αίματος χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του A-PRF.
Το φιαλίδιο είναι αποστειρωμένο σε κενό αέρος χωρίς πρόσθετα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.
Σε συσκευασία του ενός

Διαδικασία:
• Αφαιρέστε τη συσκευασία.
• Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη, χρησιμοποιήστε ένα νέο φιαλίδιο.
• Τοποθετήστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της πεταλούδας.
• Όταν το φιαλίδιο χωρητικότητας 10ml γεμίσει, η διαδικασία σταματά αυτόματα (φιαλίδιο κενού).
• Απομακρύνατε το γεμάτο φιαλίδιο και τοποθετήστε νέο. Όταν συμπληρώσετε τον επιθυμητό αριθμό φιαλιδίων, 
  τοποθετήστε τα στη φυγόκεντρο.
• Τώρα, τα φιαλίδια είναι έτοιμα για φυγοκέντριση. Για να ρυθμίσετε στροφές (RPM) και χρόνο φυγοκέντρισης, επικοινωνήστε μαζί μας, 
προκειμένου να σας υποδείξουμε τις ρυθμίσεις που είναι κατάλληλες για τη συσκευή φυγοκέντρισης σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ετοιμασία του A-PRF+, παρακαλώ τοποθετήστε αμέσως τα χρησιμοποιημένα φιαλίδια 
στη βάση που χορηγείται για αυτόν το σκοπό

Προφυλάξεις:
• Η τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής.
• Μην προχωρήσετε σε ενέργεια που μπορεί να αποβεί επιβλαβής για τη συσκευή.
• Ελέγξετε την ακεραιότητα της συσκευασίας πριν τη χρήση. 
  Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι κατεστραμμένη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
• Σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη χρήση βελόνας, ζητήστε τη συνδρομή γιατρού.
• Η επαχρησιμοποίηση του προιόντος απαγορεύται αυστηρά, καθώς είναι δυνατό να προκληθεί επικίνδυνη μόλυνση ή ακόμα και θάνατος. 
• Σε περίπτωση ασθενών με αιμοφυλία ή επιληψία κ.λπ., απαιτείται ακόμα περισσότερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας. 

1.Λήψη των φιαλιδίων  A-PRF+™ για τη 
συλλογή αίματος

3.Τοποθετήστε τα φιαλίδια στη φυγόκεντρο2. Πραγματοποιήστε την 
αιμοληψία και γεμίστε τον 
απαιτούμενο αριθμό 
φιαλιδίων.

Αριθμός Παρτίδας

Ημερομηνία λήξεως:  Το προιόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος μήνα

Προιόν μιας χρήσης. 
Να μην ξαναχρησιμοποιηθεί.Ημερομηνία παραγωγής

Μη τοξικό – Μη εύφλεκτο

Αποστείρωση με ακτίνες ΓSTERILE R

2LOT

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

A-PRF +  ΣΩΛΉΝΑ 10ml    ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το προιον είναι μιας χρήσεως. Δεν επαναχρησιμοποιείται.
Το φιαλίδιο συλλογής αίματος χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του i-PRF.
Το φιαλίδιο είναι αποστειρωμένο σε κενό αέρος χωρίς πρόσθετα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.
Σε συσκευασία του ενός

Διαδικασία:
• Αφαιρέστε τη συσκευασία.
• Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη, χρησιμοποιήστε ένα νέο φιαλίδιο.
• Τοποθετήστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της πεταλούδας.
• Όταν το φιαλίδιο χωρητικότητας 10ml γεμίσει, η διαδικασία σταματά αυτόματα (φιαλίδιο κενού).
• Απομακρύνατε το γεμάτο φιαλίδιο και τοποθετήστε νέο. Όταν συμπληρώσετε τον επιθυμητό αριθμό φιαλιδίων, 
  τοποθετήστε τα στη φυγόκεντρο.
• Τώρα, τα φιαλίδια είναι έτοιμα για φυγοκέντριση. Για να ρυθμίσετε στροφές (RPM) και χρόνο φυγοκέντρισης, επικοινωνήστε μαζί μας, 
προκειμένου να σας υποδείξουμε τις ρυθμίσεις που είναι κατάλληλες για τη συσκευή φυγοκέντρισης σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ετοιμασία του i-PRF, παρακαλώ τοποθετήστε αμέσως τα χρησιμοποιημένα φιαλίδια 
στη βάση που χορηγείται για αυτόν το σκοπό

Προφυλάξεις:
• Η τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής.
• Μην προχωρήσετε σε ενέργεια που μπορεί να αποβεί επιβλαβής για τη συσκευή.
• Ελέγξετε την ακεραιότητα της συσκευασίας πριν τη χρήση. 
  Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι κατεστραμμένη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
• Σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη χρήση βελόνας, ζητήστε τη συνδρομή γιατρού.
• Η επαχρησιμοποίηση του προιόντος απαγορεύται αυστηρά, καθώς είναι δυνατό να προκληθεί επικίνδυνη μόλυνση ή ακόμα και θάνατος. 
• Σε περίπτωση ασθενών με αιμοφυλία ή επιληψία κ.λπ., απαιτείται ακόμα περισσότερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας. 

1.Λήψη των φιαλιδίων  i-PRF™
 για τη συλλογή αίματος

3.Τοποθετήστε τα φιαλίδια στη φυγόκεντρο2. Πραγματοποιήστε την 
αιμοληψία και γεμίστε τον 
απαιτούμενο αριθμό 
φιαλιδίων.

Αριθμός Παρτίδας

Ημερομηνία λήξεως:  Το προιόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος μήνα

Προιόν μιας χρήσης. 
Να μην ξαναχρησιμοποιηθεί.Ημερομηνία παραγωγής

Μη τοξικό – Μη εύφλεκτο

Αποστείρωση με ακτίνες ΓSTERILE R

2LOT

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

i-PRF   ΣΩΛΉΝΑ 10ml    ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το προιον είναι μιας χρήσεως. Δεν επαναχρησιμοποιείται.
Το φιαλίδιο συλλογής αίματος χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του i-PRF+.
Το φιαλίδιο είναι αποστειρωμένο σε κενό αέρος χωρίς πρόσθετα ή αντιπηκτικούς παράγοντες.
Σε συσκευασία του ενός

Διαδικασία:
• Αφαιρέστε τη συσκευασία.
• Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη, χρησιμοποιήστε ένα νέο φιαλίδιο.
• Τοποθετήστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της πεταλούδας.
• Όταν το φιαλίδιο χωρητικότητας 13ml γεμίσει, η διαδικασία σταματά αυτόματα (φιαλίδιο κενού).
• Απομακρύνατε το γεμάτο φιαλίδιο και τοποθετήστε νέο. Όταν συμπληρώσετε τον επιθυμητό αριθμό φιαλιδίων, 
  τοποθετήστε τα στη φυγόκεντρο.
• Τώρα, τα φιαλίδια είναι έτοιμα για φυγοκέντριση. Για να ρυθμίσετε στροφές (RPM) και χρόνο φυγοκέντρισης, επικοινωνήστε μαζί μας, 
προκειμένου να σας υποδείξουμε τις ρυθμίσεις που είναι κατάλληλες για τη συσκευή φυγοκέντρισης σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ετοιμασία του i-PRF+, παρακαλώ τοποθετήστε αμέσως τα χρησιμοποιημένα φιαλίδια 
στη βάση που χορηγείται για αυτόν το σκοπό

Προφυλάξεις:
• Η τήρηση των οδηγιών είναι απαραίτητη για τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής.
• Μην προχωρήσετε σε ενέργεια που μπορεί να αποβεί επιβλαβής για τη συσκευή.
• Ελέγξετε την ακεραιότητα της συσκευασίας πριν τη χρήση. 
  Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι κατεστραμμένη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
• Σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη χρήση βελόνας, ζητήστε τη συνδρομή γιατρού.
• Η επαχρησιμοποίηση του προιόντος απαγορεύται αυστηρά, καθώς είναι δυνατό να προκληθεί επικίνδυνη μόλυνση ή ακόμα και θάνατος. 
• Σε περίπτωση ασθενών με αιμοφυλία ή επιληψία κ.λπ., απαιτείται ακόμα περισσότερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας. 

1.Λήψη των φιαλιδίων  i-PRF+™
 για τη συλλογή αίματος

3.Τοποθετήστε τα φιαλίδια στη φυγόκεντρο2. Πραγματοποιήστε την 
αιμοληψία και γεμίστε τον 
απαιτούμενο αριθμό 
φιαλιδίων.

Αριθμός Παρτίδας

Ημερομηνία λήξεως:  Το προιόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος μήνα

Προιόν μιας χρήσης. 
Να μην ξαναχρησιμοποιηθεί.Ημερομηνία παραγωγής

Μη τοξικό – Μη εύφλεκτο

Αποστείρωση με ακτίνες ΓSTERILE R

2LOT

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

i-PRF +  ΣΩΛΉΝΑ 13ml    ΟΔΗΓΙΕΣ

רזוח שומיש וב תושעל ןיא .ימעפ-דח אוה רישכמה
 A-PRF לש הנכהל הדעונ וז הנחבמ

 השירק ידגונ םיפסות אללו םוקאו םע ןיטולחל תילירטס הנחבמה
 תדדוב הספוקב

הנכהה ךילהת
הלש הזיראהמ הנחבמה תא אצוה 

  תרחא תחאב שמתשהל שי המוגפ וא החותפ הזיראהו הדימב .הזיראה תומלשל בל םישל שי
םאתמל הנחבמה תא רבח

 ל''מ 10 הלוכת .האלמ הנחבמהשכ קספנ הביאשה ךילהת
.תונחבמ לש יוצרה 'סמל םיעיגמ רשא דע האבה הנחבמה תא רבחו רבחמהמ האלמה הנחבמה תא אצוה

(הגופירטנצ) .תֶזֶּכרַסל םסינכהל שי תונחבמ לש יוצרה רפסמל  םיעיגמשכ
רשק ונתיא רוציל שי בוביס ןמזו ד''לס עובקל תנמ לע .תונכומ תונבמה

ךתושרבש רישכמל םאתהב תומיאתמה תורדגהה תא ךל קפסנ ונא
וז הרטמל דחוימב קפוסש קיזחמב תונחבמה תא םישל שי םייתסמ A-PRF -ה לש ךילהתה רשאכ

הרהזא
תוטרופמה תוארוהה יפל םילעופ םא קר חטבומ הזה רישכמה לש ןיקתה דוקפתה

רישכמב עוגפל תולולעש תולועפ םוש תושעל ןיא 
רצומב שמתשהל ןיא המוגפ הזיראה םא ,הליבחה תומלש תא קודב

יאופר ץועייל תונפל שי טחממ הריקד וא העיצפ לש הרקמב
תוומל םג םיגירח םירקמבו םירומח םימוהיזל םורגל לולעו טלחהב רוסא רצומב רזוח שומיש

 םדה תביאש ךילהתל תדחוימ בל תמושת םישל שי 'וכו תממד,היספליפא ילוח םיטנייצפב לופיט לש םירקמב

A-PRF -חק תא תונחבמ  ה
 תא אלמל שי ,םדה תביאש תא עצב  חנה תא תונחבמה תזכרב (הגופירטנצ)   

יוצרה תונחבמה רפסמ

 הווצא רפסמ

 דע רצומב שמתשהל רשפא :הגופת ךיראת
 שדוחה ףוס

 ,דבלב ימעפ-דח שומישל
ייצור ראתךירזוח שומיש תושעל ןיא

רעיל לא

STERILE גמא  סטריליזציית R

2LOT

תירבע   

A-PRF +  10 הנחבמml    תוארוה

רזוח שומיש וב תושעל ןיא .ימעפ-דח אוה רישכמה
 i-PRF לש הנכהל הדעונ וז הנחבמ

 השירק ידגונ םיפסות אללו םוקאו םע ןיטולחל תילירטס הנחבמה
 תדדוב הספוקב

הנכהה ךילהת
הלש הזיראהמ הנחבמה תא אצוה 

  תרחא תחאב שמתשהל שי המוגפ וא החותפ הזיראהו הדימב .הזיראה תומלשל בל םישל שי
םאתמל הנחבמה תא רבח

.ל''מ 10 הלוכת .האלמ הנחבמהשכ קספנ הביאשה ךילהת
.תונחבמ לש יוצרה 'סמל םיעיגמ רשא דע האבה הנחבמה תא רבחו רבחמהמ האלמה הנחבמה תא אצוה

(הגופירטנצ) .תֶזֶּכרַסל םסינכהל שי תונחבמ לש יוצרה רפסמל  םיעיגמשכ
רשק ונתיא רוציל שי בוביס ןמזו ד''לס עובקל תנמ לע .תונכומ תונבמה

ךתושרבש רישכמל םאתהב תומיאתמה תורדגהה תא ךל קפסנ ונא
וז הרטמל דחוימב קפוסש קיזחמב תונחבמה תא םישל שי םייתסמ i-PRF -ה לש ךילהתה רשאכ

הרהזא
תוטרופמה תוארוהה יפל םילעופ םא קר חטבומ הזה רישכמה לש ןיקתה דוקפתה

רישכמב עוגפל תולולעש תולועפ םוש תושעל ןיא 
רצומב שמתשהל ןיא המוגפ הזיראה םא ,הליבחה תומלש תא קודב

יאופר ץועייל תונפל שי טחממ הריקד וא העיצפ לש הרקמב
תוומל םג םיגירח םירקמבו םירומח םימוהיזל םורגל לולעו טלחהב רוסא רצומב רזוח שומיש

 םדה תביאש ךילהתל תדחוימ בל תמושת םישל שי 'וכו תממד,היספליפא ילוח םיטנייצפב לופיט לש םירקמב

i-PRF -חק תא תונחבמ  ה  תא אלמל שי ,םדה תביאש תא עצב  חנה תא תונחבמה תזכרב (הגופירטנצ)   
יוצרה תונחבמה רפסמ

 הווצא רפסמ

 דע רצומב שמתשהל רשפא :הגופת ךיראת
 שדוחה ףוס

 ,דבלב ימעפ-דח שומישל
ייצור ראתךירזוח שומיש תושעל ןיא

רעיל לא

STERILE גמא  סטריליזציית R

2LOT

תירבע   

i-PRF +  10 הנחבמml    תוארוה

רזוח שומיש וב תושעל ןיא .ימעפ-דח אוה רישכמה
 i-PRF לש הנכהל הדעונ וז הנחבמ

 השירק ידגונ םיפסות אללו םוקאו םע ןיטולחל תילירטס הנחבמה
 תדדוב הספוקב

הנכהה ךילהת
הלש הזיראהמ הנחבמה תא אצוה 

  תרחא תחאב שמתשהל שי המוגפ וא החותפ הזיראהו הדימב .הזיראה תומלשל בל םישל שי
םאתמל הנחבמה תא רבח

.ל''מ 10 הלוכת .האלמ הנחבמהשכ קספנ הביאשה ךילהת
.תונחבמ לש יוצרה 'סמל םיעיגמ רשא דע האבה הנחבמה תא רבחו רבחמהמ האלמה הנחבמה תא אצוה

(הגופירטנצ) .תֶזֶּכרַסל םסינכהל שי תונחבמ לש יוצרה רפסמל  םיעיגמשכ
רשק ונתיא רוציל שי בוביס ןמזו ד''לס עובקל תנמ לע .תונכומ תונבמה

ךתושרבש רישכמל םאתהב תומיאתמה תורדגהה תא ךל קפסנ ונא
וז הרטמל דחוימב קפוסש קיזחמב תונחבמה תא םישל שי םייתסמ i-PRF -ה לש ךילהתה רשאכ

הרהזא
תוטרופמה תוארוהה יפל םילעופ םא קר חטבומ הזה רישכמה לש ןיקתה דוקפתה

רישכמב עוגפל תולולעש תולועפ םוש תושעל ןיא 
רצומב שמתשהל ןיא המוגפ הזיראה םא ,הליבחה תומלש תא קודב

יאופר ץועייל תונפל שי טחממ הריקד וא העיצפ לש הרקמב
תוומל םג םיגירח םירקמבו םירומח םימוהיזל םורגל לולעו טלחהב רוסא רצומב רזוח שומיש

 םדה תביאש ךילהתל תדחוימ בל תמושת םישל שי 'וכו תממד,היספליפא ילוח םיטנייצפב לופיט לש םירקמב

i-PRF -חק תא תונחבמ  ה  תא אלמל שי ,םדה תביאש תא עצב  חנה תא תונחבמה תזכרב (הגופירטנצ)   
יוצרה תונחבמה רפסמ

 הווצא רפסמ

 דע רצומב שמתשהל רשפא :הגופת ךיראת
 שדוחה ףוס

 ,דבלב ימעפ-דח שומישל
ייצור ראתךירזוח שומיש תושעל ןיא

רעיל לא

STERILE גמא  סטריליזציית R

2LOT

תירבע   

i-PRF  10 הנחבמml    תוארוה


